
分类号：

编  号： QR-ZMN-QP-09G A3

09G-202501-001

设备使用记录

设备编码： 设备名称： 设备负责人：/

设备编码： 设备名称： 设备负责人：/

设备编码： 设备名称： 设备负责人：/

日期 设备状况 样品信息 记录分类号 使用目的 使用人 备注

2025.12.15 正常 PT-E AS-TEN-25110702异常

异常 期间核查 设备校准

培训 其他：

其他

2025.12.17 正常 U6 AV-TEN-25090315异常

异常 期间核查 设备校准

培训 其他：

2025.12.19 正常 U6 AF-TEN-25101303异常

异常 期间核查 设备校准

培训 其他：

2025.12.20 正常 ES5 AB-TEN-25060602异常

异常 期间核查 设备校准

培训 其他：

2025.12.22 正常 PT-E AA-TEN-25090303异常

异常 期间核查 设备校准

培训 其他：

2025.12.23 正常 PT-E AV-TEN-25100520 111异常

异常 期间核查 设备校准

培训 其他：

2025.12.24 正常 PT-E AV-TEN-20250103 111异常

异常 期间核查 设备校准

培训 其他：

2025.12.24 正常 PT-E AA-TEN-25010612 222异常

异常 期间核查 设备校准

培训 其他：

QITA

2025.12.24 正常 333 AV-TEN-25010302异常

异常 期间核查 设备校准

培训 其他：

2025.12.26 正常 PT-E AA-TEN-25095675 111异常

异常 期间核查 设备校准

培训 其他：

2025.12.26 正常 PT-E AB-TEN-25010912异常

异常 期间核查 设备校准

培训 其他：

2025.12.26 正常 D600 AF-TEN-25015610异常

异常 期间核查 设备校准

培训 其他：

注：设备状况一栏,每次使用时检查设备的状况及校准状态,设备有异常情况时需在备注栏中进行记录。


